
Algoritmo diagnóstico para 2019-nCoV

*Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de Enfermedad por 2019-nCoV
https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-casos-de-infeccion-respiratoria-asociados-a-nuevo-coronavirus-

2019-ncov
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Diagnóstico Diferencial por RT-PCR en tiempo real (MERS-CoV, SARS), RT-PCR multiplex con 

los sistemas Luminex (Influenza A, Influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2), Influenza B, Adenovirus, 

Bocavirus, Coronavirus HKU1, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63, Coronavir 229E, 

Metapneumovirus, Enterovirus/Rinovirus, Virus Sincicial Respiratorio*

¿El resultado 
positivo? 

RT-PCR punto final/Secuencia genérico para 
los Betacoronavirus

Se reporta resultado a la DGE 
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No
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Si


